
 

Prohlášení o shodě 

 
DiaSys Diagnostic Systems 

 

GmbH . Alte Strasse 9 . 65558 Holzheim . Germany 

 

 

prohlašuje shodu pro následující výrobky 

 

 

analyzátory řady StarDust 
 

sestávající z 

 

 StarDust FC 

 

 StarDust MC 15 

 

 Příslušenství a náhradní díly 

 

 

 

podle základních požadavků  přílohy I směrnice Rady Evropy 98/79 pro diagnostické 

zdravotnické prostředky in vitro (IVD směrnice). 

Shoda byla prokázána výrobcem, způsob prokázání shody odpovídá příloze III 

směrnice Rady Evropy 98/79  kromě bodu 6. 

 

 

 

DiaSys Diagnostic Systems GmbH 
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Dr. Günther Gorka 
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